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333.1044 Helligkeitsplatte 

Intensity control 
Commande de luminosite 
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bei Strichmarkenbetrieb 
Operation with line markers 
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/BCY79IX bei Strichmarkenbetrieb 

1 Operation with line 

markers 



mrjjmr_.* v 

bei Strichmarkenbetrieb 
Operation with line marker^ 















Oszillogrumme bei folgender Einsteliung: 
Mittenfrequenz 500 MHz 
Frequenzhub 50 MHz 

Frequenzmarken Taste 100/10 gedruckt 
Markenbreite RlOlauf Rechtsanschlag 
Amplitude Impulsmarken auf Rechtsanschlag * 
Helligkeit Strichmarken auf Rechtsanschlag 
Helligkeit Bitd auf Rechtsanschlag 
Ablaufart Taste AUTO gedruckt 
Ablaufzeit auf Rechtsanschlag 
SWEEP - Potentiometer auf LinksanscHag 
Anzeige -Einschu b in Stellung AUS 



Oscillograms with following settings: 
Centre frequency 500 MHz 
Sweep width 50 MHz 
Freq. marker button 100/10 pressed 
Marker width R101 at r. h. stop 
Pulse -marker gm plitude at r. h. s-top 
Line- marked, intensity at r. h, stop 
Picture intensity at r. h. stop 
Sweep mode*- AUTO button pressed 
Sweep time at r. h. stop 
Sweep potentiometer at l.h. stop 
Deflection amplifier OFF 



333.1338 Pegellinienplatte 

Level line board 
Plaquette ligne de niveau 

333.1044 Helligkeitsplatte 

Intensity control 
Commande de luminosite 



289. 5138 Hellsteuerverstarker 

Intensity control amplifier 
Amplificateur de luminosite 



Amplitude Impulsmarken 

Pulse .marker amplitude 
Amplitude des marqueurs impulsions 



Rasterbeieuchtung . 

Graticule illumination . ' 
Jlluminption du graticule 
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Ansicht und Leitungsf.uhrung Bauteilseite 
View of tracks on component side 
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.Ansicht und Leitungsf uhrung Bauteilseite 
View of tracks on component side 
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Ansicht und Leitungsfuhrung Lotseite 
View of tracks on solder side 
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Ansicht und Leitungsf ijhrung Bauteilseite 
View of components side with tracks 
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Ansicht und Leitungsfuhrung Leiterseite 



View of printed side with tracks 
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HF-AUSGANG 

ca. 50 mV 50 OHM 

(AnschluOwanne) 



RF OUTPUT 
(rear panel ) 



SORTE RF 
(face arriere) 



BU_108_ 
ST 106 



ST 2001 



HF- Teil 

RF section 
Partie RF 



ST 1001 



Markenteil s. Bl. 8 
ca. 0,1 V 50 OHM 

Marker section 
Partie marqueurs 



om on 



(Frontpla 






( Front p|an 
{ Fa ce a van ' 



HF-AUSGANG 

RF OUTPUT ) 

SORTIE RF J 

U A1 =0.5 Vbei 50A.AUSF. 

U A1 =0.35 Vbei 75ilAUSF ZD 
V ou ti = °.5 V at 50 il model CO 
V out1 = 0 - 35V at 75X1 model 



Y 1 
J.BU2 



10 x 1 dB 



6 x 10dB 



GdSL 
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• • 




Gosl 


* • 


1 1 
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HPA 2800 



HPA2800 






U A2 = 1 Vbei 50J1 AUSF. 
U A2 = 0.7 V bei 75 jQ AUSF. 

Vout2 = 1 V at 50il model 
V 0 ut2 = 0-7V at 75J1 model 



nur bei 75 OHM 
Ausfiihrung 

for 75il model only 
seulement pour modele 75il 



TEILERSCHALTER 289. 2616 50 OHM AUSF. 

289. 3241 75 OHM AUSF 

ATTENUATOR SWITCH 289.2616 SOilmodel 

289.3241 75 il model 

COMMUTATEUR D'ATTENUATEUR 289.2616 modele 50il 

289. 3241 modele 75il 



EMK- VERTEILER 289.3129 
289 3535 

EMF SUBSTRATE 289.3129 



DISTRIBUTEUR FEM 



289.3129 
289. 3535 
289. 3129 
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50 OHM AUSF. 
50/75 OHM AUSF. 
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modele 50il 
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Anzeige verst. 
Indication amplifier 
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Indication amplifier 
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Schaltspannung serzeugg. 
Switching voltage generation 
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Versorgungssparmurgsregelung 
Supply voltage control 
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Ansicht und Leitungsf uhrung Bauteilseite 
View of tracks on component side 
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MeBbedingungen fur Oszillogramme A-G siehe Bl. 7.1 
Measuring conditions for patterus A-G Pg. 7.1 



333 .3124 Markenteil 

Marker section 
Partie marqueurs 
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333. 1680 
Verteilerplatte 
Central motherboard 
Plaquette de base 
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333.3418 



333.3124 



Markenplatte 

Marker board 
Plaquette marqueurs 

Markenaufbereitung 

Marker generation 
Generation des marqueurs 

Markenteil 

Marker section 
Partie marqueurs 
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Polys kop 2, Typ SWOB 5 

^oly'skop 2, Type SWOB 5 
3 olvscope 2, Type SWOB 5 
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MeBbedingungen ffir Oszillogramme Bl. 8 
"^ lle&auring^onditions for patterns Pg« 
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Oszillogramme A.B.C.B: 

Gemessen mit Tastkopf Tektronix P6106 
ohne Klemmspitze und ohne Massekabel . 

Patterns A.B.C.D; 

Measured with probe Tektronix 
P6106 without clamping tip and 
without ground cable 

A) Schalter S302, Taste 10/1, gedrfickt 
Tastkopf spitze an Gehfiuse T1506 
Tastkopf -Masse an Chassiswand fiber 
Blechstreifen. 

Switch S302 button 10/1 pressed 
Probe tip to T1506 case 
Probe grounded via metal strip to 
chassis 

B) Schalter S302, Taste 100/10 gedrfickt 
Tastkopf spitze an Gehfiuse T1506 
Tastkopf -Masse an Chassiswand fiber 
Blechstreifen 

Switch S302 button 100/10 pressed 
Probe tip to T1506 case 
Probe grounded via metal strip to 
chassis 

C) Schalter S302, Taste 10/1 gedrfickt 
Tastkopf spitze an Gehause T1504 
Tastkopf-Masse an Chassiswand fiber 
Blechstreifen 

Switch S302 button 10/1 pressed 
Probe tip to T1504 
Probe grounded via metal strip to 
chassis 

D) Schalter S302, Taste 100/10 gedrfickt 
Tastkoptf spitze an Gehause T1504 
Tastkopfmasse an Chassiswand fiber 
Blechstreifen 

Switch S302 button 100/10 pressed 
Probe tip to T1504 case 
Probe grounded via metal strip to 
chassis 

Oszillogramme ■ J b l iSfc 

Oszillegraf mit extemer X-Ablenkung an MP /M/V 
auf Verteilerplatte 

Y-Eingang mit einstellbarer oberer Grenz- 
frequenz (z.B. Einschub )A22) 

Schalter S401, Ablauf art Taste AUTO gedrfickt 
Potentiometer R910* Ablaufzeit auf Rechtsan- 
schlag 

Schalter S103, Ausgangsspannung auf 0,5 V 
Patterns E.F.G : 



E) Schalter S302, Taste 10/1, gedrfickt 

Wobbelhub-Brehschalter S2401 in Stellung 0,3-50 MHz 
Mit Wobbelhub-Potentiometer R2470 5 MHz einstellen 
Mit Prequenzlage-Potentiometer R2475 ca. 100 MHz 
einstellen 

MP 24 > 3*5 V 1 fg « 1 MHz 

MP 25 5- 500 mV , fg - 100 kHz 
s s 

Switch S302 button 10/1 depressed 
Sweep-width selector S2401 at 0,3-50 MHz 
Adjust sweep-width potentiometer R2470 for 5 MHz 
Adjust frequency potentiometer R2475 for 
approx. 100 MHz 

f 



MP 24 > 3,5 V , 

— pp 

MP 23 > 500 mV , 

- PP 



f 



'cutoff 

cutoff 



1 MHz 
100 kHz 



P) Schalter S302 Taste 100/10 gedrfickt 

Wobbelhub-Brehschalter S2401 in Stellung 0,3-50 MHz 
Mit Wobbelhub-Potentiometer R2470 50 MHz einstellen. 
Mit Freq.uenzlage-Potentiometer R2475 ca. 100 MHz 
einstellen. 

MP 24 > 5,5 V. fg = 1 MHz 



fg - 100 kHz 



1 MHz 
100 kHz 



MP 23 > 500 mV ss , 

Switch S302 button 100/10 pressed 
Sweep-width selector S2401 at 0,3-50 MHz 
Adjust sweep-with potentiometer R2470 for 50 MHz 
Adjust frequency potentiometer R2475 for 
approx, 100 MHz 
MP 24 > 3,5 V pp , f cutoff 

MP 25 > 500 mV pp , f cutoff 

Schalter S302 Taste 10/1 gedrfickt 

Wobbelhub Drehschalter S2401 in Stellung 0,3-50 MHz. 
Mit Wobbelhub-Potentiometer R2470 50 MHz einstellen. 
Mit Prequenzlage-Potentiometer R2475 ca. 100 MHz 
einstellen 

MP 19 > 3,5 V fg = 1 MHz 

■** SB 

MP 18 > 500 mV fg - 1 MHz 

— • ss 

Switch S302 button 10/1 pressed 
Sweep-width selector S2401 at 0,3-50 MHz 
Adjust sweep-width potentiometer R2470 for 50 MHz 
Adjust frequency potentiometer R2475 for 
approx, 100 MHz 

1 



MP 19 > 3,5 V pp , 



MP 18 > 



500 mV pp , 



^cutoff 

^cutoff 



MHz 

MHz 



G) 



Schalter S302 Taste 100 gedrfickt 

Wobbelhub-Brehschalter S2401 in Stellung 5... 1000 MHz 
Mit Wobbelhub-Potentiometer R2470 500 MHz einstellen 
Mit Prequenzlage-Potentiometer R2475 ca. 300 MHz 
einstellen (Prequenzmitte) 

5,5 V. 



MP 19 > 
MP 18 > 



ss 
500 mV 



Connect oszilloscope with ext. X deflection to 
MP /WV on central motherboard 
Y-input with selectable high frequency cutoff 
(e.g. plug-in 7A22) 

Switch S401 Sweep mode, button ATJT0 pressed 
Potentiometer R901 fully clockwise 
Switch S105, output voltage at 0,5 V 

— ¥ 



ss 



fg 

% 



MHz 

MHz 



Stromlauf zu 



Switch S302 button 100 pressed 
Sweept-width selector S2401 at 5-1000 MHz 
Adjust sweep-width potentiometer R2470 for 
500 MHz 

Adjust frequency potentiometer R2475 for 
approx, 300 MHz (centrefrequency) 



MP 19 > 3,5 V. 
MP 18 > 500 mV 



PP 



cutoff 



pp cutoff 



1 MHz 
1 MHz 



Mefibedlngung HP 15. 31. 8 

Schalter S 302 Taste 100/10 gedrfickt 

Tastkopf spitze an MP15 

Tastkopfmasse an Gehause T1502 

MP 13 >0,8 V 00 gemessen mit Tastkopf 
mm ' ss • 

Tektronix P6IO6 ohne Klemmspitze und ohne Masse* 
kabel 



Measuringconditions MP 15, Pg.8 
Switch S 30 2 button 100/10 pressed 
Probetip to MP 15 
Probe grounded to T1502 case 

MP 15 > 0,8 V measured with probe 
- PP 

Tektronix P6106 without clamping tip and 
without ground bable 

MeBbedingung B1530 Pin 8 
Schalter S302 Taste 100/10 gedrfickt 
Tastkopf spitze an B1530 Pin 8 
Tastkopfmasse an Gehfiuse T1505 
B1530 Pin 8 > 5 V 

Tektronix P6106 ohne Klemmspitze land ohne 
Massekabel 

Measuringconditions Bl 530/pin 8 

Switch S302 button 100/10 pressed 

Probe tip to B1530 Pin 8 

Probe grounded to T1505 case 

B1530 pin 8 5 V pp measured with probe 

Tektronie P6106 without clamping tip and 
without ground cable. 



sg gemessen mit Tastkopf 




Typ SW0B5 
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Ansicht und Leitungsf uhrung Bauteiiseite 
View of components side with tracks 
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Ansicht und Leitungsfuhrung Leiterseite 
View of printed side with tracks 
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Ansicht und Leitungsf uhrung Bauteilseite 
View of tracks on component side 



Ansicht und Leitungsfuhrung Lotseite 
View of tracks on solder side 
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Ansicht und Leitungsf iihrung Bauteilseite 
View of tracks on component side 



Ansicht und Leitungsfuhrung Lotseite 
View of tracks on solder side 
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